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Entscheidungsregel bei der Konformitätsbewertung 

 

Für DAkkS-Kalibrierscheine ist eine Konformitätsaussage optional bestellbar. Die Konformitäts-

aussage betrifft die Einhaltung einer Spezifikation für die Genauigkeit und einen kalibrierten 

Ausgang. Folgende Reihenfolge wird dabei zur Ermittlung der Spezifikation herangezogen: 

 

1. Angaben des Kunden. Falls der Kunde keine Angaben gemacht hat ⇒ 

2. Angaben auf dem Typenschild des Kalibriergegenstands (Herstellerspezifikation). 

Falls keine Angaben auf dem Kalibriergegenstand lesbar sind ⇒ 

3. Angaben aus Datenblättern und Bedienungsanleitungen des Herstellers. Im 

Kalibrierschein wird das Dokument bezeichnet, das die Spezifikation enthält. 

Die Konformitätsaussage wird auf dem ausgestellten Kalibrierschein für jeden kalibrierten 

Ausgang individuell mit der entsprechenden Hochzahl angegeben. Die entsprechende 

Hochzahl wird individuell an jedem Messwert angebracht.  

Die Bedeutung der Hochzahl können Sie im Folgenden nachlesen: 

 

Konformitätsaussage: 
 

1) Messwert inklusive erweiterter Messunsicherheit liegt innerhalb der Spezifikation. 
2) Messwert liegt innerhalb der Toleranz, während Differenz oder Summe aus Messwert 

und erweiterter Messunsicherheit außerhalb der festgelegten Toleranz liegen. 
3) Messwert liegt außerhalb der Spezifikation, aber Differenz oder Summe aus Messwert 

und erweiterter Messunsicherheit liegen teilweise innerhalb der festgelegten Toleranz. 
4) Messwert inklusive erweiterter Messunsicherheit liegt außerhalb der Spezifikation. 

 


